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CS20, Wazne informacje na temat Twojego instrumentu 2

AR

Przeznaczenie
instrumentu

Urzadzenia laserowe

Wazne informacje na temat Twojego instrumentu

Przed rozpoczeciem pracy z produktem przeczytaj i postepuj zgodnie ze wskazowkami
zawartymi w Instrukcji obstugi dostarczanej na karcie USB.

Ten symbol znajduje sie przy informacjach, ktére powinny zosta¢ zapamietane.

e Zdalne sterowanie produktem.

«  Komunikacja z urzgdzeniami zewnetrznymi.

e Zapis pomiaréw.

«  Obliczenia z wykorzystaniem oprogramowania.

*  Wykonywanie pomiaréw przy uzyciu réznych technik pomiaru GNSS.

* Rejestracja danych GNSS i danych dotyczgcych mierzonych punktéw.

*  Pomiar surowych obserwaciji i obliczanie wspétrzednych dzieki odbiorowi sygnatow
kodu i fazy z satelitow GNSS.

Instrument CS20 zostat wyposazony w nastepujace urzadzenia laserowe:

Urzadzenia laserowe Klasa lasera

Modut DISTO Klasa 2

Klasyfikacja zgodna z normg IEC 60825-1 (2014-05).




A PRZE-

STROGA

Oznakowanie i
lokalizacja emitera
lasera

Z perspektywy bezpieczenstwa, produkty laserowe klasy 2 nie sg bezpieczne dla wzroku.
Srodki ostroznosci:

1) Unikaj patrzenia bezposrednio w wigzke lub przez instrumenty optyczne. pI
2) Unikaj celowania wigzkg w innych ludzi lub zwierzeta.

LASER
2

008577001
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CS20, Wazne informacje na temat Twojego instrumentu 4

Promieniowanie lasera
Nie patrze¢ we wigzke.

Produkt laserowy klasy 2 zgodnie z normag
IEC 60825-1 (2014 - 05)

Po <0,95 mW

a A =620 nm - 690 nm
008468 001
a) Wigzka lasera
(=jd Ponizsze porady dotyczg tylko adaptera zasilajgcego lub stacji dokujacej.
A OSTRZE- Produkt nie zostat przystosowany do pracy w warunkach duzej wilgotnosci. Jesli zostanie
zmoczony, moze spowodowac¢ porazenie uzytkownika pradem elektrycznym.

ZENIE Srodki ostroznosci:
Uzywaj produktu jedynie w warunkach wolnych od wilgoci - np. w pomieszczeniach lub w
samochodzie. Chron produkt przed wilgocig. Jesli produkt zostanie zmoczony, nie moze
zostac uzyty.

pl



Produktu nie mozna wyrzuca¢ do pojemnikéw na odpady domowe. Musi by¢ utylizowany
zgodnie z wymogami utylizacji wyrobéw elektronicznych.

pl
Zgodnosé z Dla produktéw, ktére nie podlegajg dyrektywie R&TTE:
przeplsaml lokal- Niniejszym, Leica Geosystems AG zaswiadcza, ze produkty sg zgodne z
nymi wymaganiami i pozostatymi stosownymi postanowieniami odpowiednich

dyrektyw Unii Europejskiej. Swiadectwo zgodnosci pozostaje do Panstwa
dyspozycji na stronie internetowej pod adresem
http://www.leica-geosystems.com/ce.

CS20, Wazne informacje na temat Twojego instrumentu



CS20, Wazne informacje na temat Twojego instrumentu 6

Zgodnose€ z e FCC Czes¢ 15, 22, 24 (dotyczy USA)
przepisami * Niniejszym, Leica Geosystems AG zaswiadcza, ze produkty CS20, CTR20,
lokalnymi GSO08plus, AS05 oraz AS10 sg zgodne z wymaganiami i odpowiednimi ustaleniami

Dyrektywy 1999/5/EC oraz innych majgcych tu zastosowanie Dyrektyw Europejskich.
Deklaracje zgodnosci mozna pobra¢ ze strony
http://www.leica-geosystems.com/ce.

Urzgdzenia klasy 1, zgodnie z Dyrektywg Europejskg 1999/5/EC

( € (R&TTE) moga by¢ bez zastrzezen przedmiotem handlu i serwisowania

we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

* W przypadku panstw posiadajgcych przepisy niezgodne z Dyrektywa Europejskg
1999/5/EC lub Wymaganiami FCC, instrument musi zosta¢ dopuszczony do uzytku
na mocy przepisoéw lokalnych.

e Zgodnos$c z japonskim prawem radiowym i telekomunikacyjnym.

— Niniejsze urzgdzenie zostato uznane za zgodne z wymogami japonskiego prawa
radiowego i telekomunikacyjnego.

— Urzadzenie nie powinno byé modyfikowane (w przeciwnym razie przyznane
oznaczenie zostanie anulowane).




2 Komponenty instrumentu

Goéra CS20

008471.001

Ju —h M

DISTO z kamerag

Ekran

Klawiatura

Pokrywa gniazd

Wejécie zasilania

Gniazdo kart SD

Port USB A

Port LEMO (USB i szeregowy)

CS20, Komponenty instrumentu
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CS20, Komponenty instrumentu

Spod €S20

008472.001

a)
b)

©)
d)

e)
9)

h)

Pasek na reke

Gwint do przykrecania paska na
reke lub haka

Pokrywa gniazda rozszerzen
Kamera cyfrowa z lampa
btyskowag

Rysik

Komora baterii

Gniazdo karty SIM znajdujgce sig
pod baterig

Gniazdo do mocowania uchwytu
paska na reke

Postronek na rysik

pl



Widok klawiatury

a) Klawisze funkcyjne F1 - F6 P|
b) Klawisze strzatki
c) ESC

Kk d) OK

| € Menugtowne

3 m H Fn

e e et g) Klawisze numeryczne

g h) Przycisk £

i)  Wiaczanie/Wytgczanie

j) Klawisz CAPS Lock

k) Kamery

| A 4 I LS 5 |) Ulubione

o m) ENTER

P n) Klawisze funkcyjne F7 - F12;
******* Backspace

”””””””””””” 0) Klawiatura QWERTY

p) ENTER

q) Spacja

-~ MDanNnTo

008473_001
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CS20, Komponenty instrumentu 10

Komponenty a
GS08plus b

a) Przycisk Wigcz./Wytgcz.

b) Diody LED

c) Port LEMO z portem USB

d) Mechaniczna ptyta bazowa (MRP)
004097.002 e) Komora baterii




3 Dane techniczne

[
Parametry Temperatura P
srodowiska pracy
Typ Temperatura pracy [°C] | Temperatura przechowywania [°C]
CS20 -30 do +60 -40 do +80
Bateria wewnetrzna |-30 do +60 -40 do +70
GSO08plus -40 do +65 -40 do +80

Zabezpieczenie przed woda, pytem i piaskiem

IP68 (IEC 60529)

(&= CS20 spetnia norme IP68 gdy pokrywa gniazda rozszerzen, pokrywa gniazd oraz
pokrywa baterii sg zamkniete.

Wilgotnosé

Do 95 %. Do 100 %. (GS08plus)
Efekty kondensacji mogg zosta¢ zmniejszone przez okresowe osuszanie instrumentu.

CS20, Dane techniczne
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CS20, Przechowywanie i transport 12

4 Przechowywanie i transport
Przechowywanie i ¢ Przenos instrument w oryginalnym pojemniku lub na stawie w ten sposéb aby nogi
transport statywu znajdowaty sie po obu stronach ramienia, aby unikng¢ upadku lub wibracji.

¢ Raz najaki$ czas nalezy dokonywac rektyfikacji instrumentu zgodnie z opisem w
instrukcji obstugi. Sprawdzenia nalezy dokonywa¢ po kazdorazowym transporcie,
dtugim przechowywaniu lub upadku.

pl



Okienko DISTO

008590_001
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CS20, Praca
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5
&

Wiaczanie i
wylaczanie
instrumentu

Praca

Przed pierwszym uzyciem bateria musi zosta¢ natadowana.

008593001
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CS20, Dulezité informace o vaSem pfistroji 2

AR

Zamyslené pouziti

Laserové produkty

Dulezité informace o vaSem pfristroji

Pred pouzitim vyrobku si pfecététe uzivatelsky manual na pfilozeném CD nebo USB a
postupujte podle v ném uvedenych pokynu.

Uchovejte pro pozdéjsi reference.

* Vzdalené fizeni pfistroje.

«  Datova komunikace s externimi zafizenimi.

e Z&znam méfeni.

*  Prace se softwarem.

*  Provadéni méfickych uloh pomoci riznych GNSS méficich technologii.

e Z&znam GNSS a bodovych souvisejicich dat.

*  Méfeni raw dat a vypocet soufadnic pouzitim fazového vektoru nebo kédového
signalu z GNSS satelitu.

PFistroj CS20 obsahuje nasledujici laserové produkty:

Laserovy produkt TFida laseru
DISTO modul TFida 2

cs

Klasifikace je v souladu s IEC 60825-1 (2014-05).




A UPOZORNENi Z bezpeé&nostniho hlediska nejsou laserové produkty tfidy 2 bezpeéné pro oéi.
Opatieni:
1) Nedivejte se do paprsku napfimo ani skrz optické pfistroje.
2) Necilte paprskem na lidi ani na zvifata.

Oznaceni a umisténi
laserového vystupu g é LASER @
2

cs

008577001
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CS20, Dulezité informace o vaSem pfistroji

Laserové zarfeni
Nedivejte se do paprsku.
Trida 2 laserového produktu podle
IEC 60825-1 (2014 - 05)

Po <0,95 mwW

A =620 nm - 690 nm

008468_001

a) Laserovy paprsek

& Nasledujici doporucenti je platné pouze pro napéjeci adaptér nebo dokovaci stanici.

A VAROVANI  Vyrobek neni vhodny pro pouZivani ve vihkém a podobné nepfiznivém prostredi. Ve
vihkém prostfedi mGzete byt zasazZeni elektrickym proudem.
Opatieni:
Pouzivejte pouze v suchém prostfedi, napfiklad v budové nebo automobilu. Chrarte
vyrobek proti vihkosti. Jakmile je vyrobek vystaven vihku, tak se jiz nesmi pouzit!

cs



PFistroj neni uréen pro domovni odpad.

Shoda s narodnimi

Pro produkty, které nespadaji pod smérnici R&TTE:
predpisy

Timto Leica Geosystems AG prohlaSuje, Ze produkt/y vyhovuje/i hlavnim
pozadavkim a dal§imi pFisluSnymi ustanovenimi smérnic Evropské unie.

Deklaraci o shodé naleznete na http://www.leica-geosystems.com/ce.

CS20, Dulezité informace o vaSem pfistroji

cs



CS20, Dulezité informace o vaSem pfistroji

Shoda s narodnimi
predpisy

(

FCC ¢asti 15, 22, 24 (pouZzitelné v USA)
Leica Geosystems AG timto prohlasSuje, Ze vyrobky CS20, CTR20, GS08plus, AS05
a AS10 vyhovuji dllezitym pozadavkim a dalSim pfedpisim Smérnice 1999/5/EC a
dalSim Evropskym smérnicim. Deklaraci o shodé naleznete na
http://www.leica-geosystems.com/ce.
TFida 1 - dle Evropské smérnice 1999/5/EC (R&TTE) mlze byt uvedena
€ na trh bez omezeni v ¢lenskych zemich EEA.

Shoda pro zemé s jinymi vnitrostatnimi predpisy, na které se nevztahuje FCC kapitola

15 nebo Evropska smérnice 1999/5/EC musi byt schvalena pred uvedenim do

provozu.

Shoda s japonskymi pravnimi radio pfedpisy a s japonskymi obchodnimi telekomuni-

ka&nimi pfedpisy.

— Toto zafizeni je uznano na z&kladé japonskych pravnich radio pfedpist japon-
skych obchodnich telekomunikaénich predpisu.

— Toto zafizeni by nemélo byt pozménovano, jinak se ¢islo uznani stane
neplatnym.




2 Komponenety pristroje

Horni ¢ast CS20

008471.001

Ju —h M

DISTO s kamerou
Obrazovka

Klavesnice

Kryt konektort

Napajeci zditka

Slot pro SD kartu

USB A hostitelsky port
LEMO port (USB a sériovy)

CS20, Komponenety pfistroje
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CS20, Komponenety pfistroje

Spodni éast CS20

008472.001

a)
b)

c)
d)
e)

g9)
h)

Ruéni popruh

Zavit pro nasroubovani ruéniho
popruhu nebo pomocného haku
Kryt nastavce

Digitalni kamera s bleskem
Stylus

Dok na baterii

Slot na SIM kartu pod baterii
Uchyt utahovaci pfezky ruéniho
popruhu

Provazek pro stylus

cs



RozloZeni

klavesnice
a) Funkéni klavesy F1 - F6
b) Sipky
c) ESC

Kk d) OK

| e Domi

3 m H Fn

e e e g) Numerické klavesy

h) + klavesa

-~ MDanNnTo

g i) ON/OFF
j) CAPS Lock
h k) Kamery

| A 4 DR X |) Oblibené
AW | ) ener
P n) Funkéni klavesy F7 - F12;
******* Backspace
”””””””””””” 0) Alfabetické klavesy
p) ENTER
q) Mezera

008473_001
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CS20, Komponenety pfistroje 10

Komponenty a
GS08plus b

a) Klavesa ON/OFF

b) LED

c) LEMO port véetné USB portu
d) Referenéni vySka

004097.002 e) Prostor pro baterii




3

Specifikace
prostredi

Technické udaje

Teplota

Typ Pracovni teplota [°C] Skladovaci teplota [°C]
CS20 -30 az +60 -40 az +80

Vnitfni baterie -30 az +60 -40 az +70

GSO08plus -40 az +65 -40 az +80

Odolnost proti vodé, prachu a pisku

IP68 (IEC 60529)

(&~ CS20jevsouladu s ochranou IP68 pouze tehdy, jsou-li uzavieny kryty nastavce,
konektor( a baterie.

Vlhkost

AZ do 95 %. AZ do 100 %. (GS08plus)
Nezéadouci vliv kondenzace Ize efektivné eliminovat pravidelnym vysou$enim pfistroje.

CS20, Technické udaje

11

cs



€S20, Udrzba, skladovani a preprava 12

4 Udrzba, skladovani a preprava

Péce a preprava * Prenasejte pouze v originalnim obalu nebo stativ s nohami roztazenymi pres vase
rameno, aby byl pfistroj chranén pred vibracemi a padu.
«  Pravidelné provadéijte testovaci méreni a kalibraci pfistroje dle manuélu. Toto délejte
vzdy po padu, dlouhém skladovani a nebo po delSi prepravé.

cs



Okno DISTO

008590_001

CS20, Udrzba, skladovani a preprava
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CS20, Pouziti pfistroje

5

&

Zapnuti a vypnuti
pristroje

Pouziti pristroje

Pfed prvnim pouzitim nabijte baterii.

008593001
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Zapnuti a vypnuti
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CS20, Délezité informéacie o vaSom pristroji 2

1 Délezité informacie o vaSom pristroji

_ Pred pouZitim produktu si precitajte ndvod na pouZzitie na priloZenej USB karte a dodrzia-
A ’%Hw vajte pokyny, ktoré su v iom uvedené.
(= VSetkl dokumentéaciu si uloZte na pripadné pouzitie v budtcnosti!

Uréené pouzitie » Dialkové ovladanie produktu.
«  Déatova komunikéacia s externymi zariadeniami.
e Zaznamenavanie merani.
¢ Vypocet pomocou softvéru.
*  Vykonavanie merani pomocou r6znych meracich technik GNSS.
*  Zaznamendvanie GNSS a Udajov suvisiacich s danym bodom.
* Meranie nespracovanych udajov a vypocet stradnic pouzitim fazy nosnej viny a
kédového signélu zo satelitov GNSS.

Laserové Pristroj CS20 obsahuje nasledujlce laserové komponenty:
komponenty
Laserovy komponent Laserova trieda
Modul DISTO Trieda 2

Tato klasifikacia je v stlade s normou IEC 60825-1 (2014-05).




A UPOZOR-

NENIE

Oznacenie a
umiestnenie
laserového pristroja

Z hladiska bezpecnosti laserové produkty triedy 2 vo svojej podstate nie st bezpecné pre
oci.

Opatrenia:

1) Nepozerajte sa do lt¢a, ani sa nan nepozerajte cez optické pristroje.

2) Nemierte lG¢om na inych ludi alebo zvierata.

sk

5% LASER
2

008577001
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CS20, Délezité informéacie o vaSom pristroji 4

Laserové Ziarenie
Nepozerajte sa do li¢a.
Laserovy produkt triedy 2 podra normy
IEC 60825-1 (2014 - 05)

Po <0,95 mW

a %= 620 nm — 690 nm
008468_001
a) Laserovy lG¢
& Nasledujuce odporicanie plati len pre napajaci adaptér a dokovaciu stanicu.
A VARO- Tento vyrobok nie je uréeny na pouzivanie vo vihkom alebo drsnom prostredi. Ak jednotka
navlhne, méze vam spdsobit raz elektrickym pradom.

VANIE Opatrenia:
Tento produkt pouzivajte len v suchom prostredi, napriklad v budovéach alebo vozidlach.
Chrarite vyrobok pred vihkostou. Ak vyrobok navihne, nesmie sa pouzivat!

sk




Tento produkt sa nesmie likvidovat spolu s komunalnym odpadom.

Zhoda s Pre produkty, ktoré nespadaji pod smernicu RTTE:
vnu(';rqstaFnyml Tymto Leica Geosystems AG prehlasuje, Ze produkty spifiaji zakladné sk
predpismi poZiadavky a ostatné relevantné ustanovenia aplikovatelnych eurép-

skych smernic. Prehldsenie o zhode méZete n4jst na
http://www.leica-geosystems.com/ce.

CS20, Délezité informécie o vaSom pristroji



CS20, Délezité informéacie o vaSom pristroji

Sdlad s
vnatroStatnymi
predpismi

(

FCC, ¢ast 15, 22, 24 (plati v USA)
Spolo¢nost Leica Geosystems AG tymto vyhlasuje, Ze vyrobky CS20, CTR20,
GS08plus, AS05 a AS10 spifiaji zakladné poZiadavky a dalSie prislusné ustanovenia
smernice 1999/5/ES a dalSich eur6pskych smernic. Toto vyhlasenie o zhode najdete
aj na webovej lokalite
http://www.leica-geosystems.com/ce.
Zariadenia triedy 1 podla eurépskej smernice 1999/5/ES (R&TTE) sa
€ moZzu uvadzat na trh a do prevadzky bez obmedzeni v ktoromkolvek
¢lenskom State EHS.
Sdlad v krajinach s inymi vnatroStatnymi predpismi, ktoré nie st zahrnuté v FCC, ¢ast
15, alebo v eurépskej smernici 1999/5/ES, sa musi schvalit pred pouzitim a
prevadzkou.
Sulad s japonskym zakonom o radiotelegrafii a japonskym zakonom o telekomunikac-
nych ¢innostiach.
— Pouzivanie tohto zariadenia je povolené v sulade s japonskym zakonom o radi-
otelegrafii a japonskym zakonom o telekomunika¢nych ¢innostiach.
— Toto zariadenie sa nesmie upravovat (v opa¢nom pripade bude pridelené &islo
oznacenia neplatné).

sk



2 Komponenty pristroja

PohFad na CS20
zhora

008471.001

DISTO s kamerou

Obrazovka

Klavesnica

Kryt konektora

Sietova zasuvka

Zasuvka na SD kartu

Hostitelsky port USB A

Port LEMO (USB a sériové pripo-
jenie)

CS20, Komponenty pristroja
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CS20, Komponenty pristroja

Pohlad na CS20
zdola

008472.001

Ruény popruh

Zavit na naskrutkovanie ruéného
popruhu alebo praktického haku
Expanzny kryt

Digitalna kamera s bleskom
Dotykové pero

Priestor pre batériu

Zéasuvka na SIM kartu pod baté-
riou

Zasuvka na upevnenie spony
ruéného popruhu

Snurka na dotykové pero

sk



Zobrazenie
klavesnice

-~ MDanNnTo

008473_001

Funkéné klavesy F1 - F6
Klavesy so Sipkami

ESC

OK

Domov

Fn

Numerické klavesy
klaves +

ON/OFF (Zap./Vyp.)
CAPS Lock

Kamery

Oblubené

ENTER

Funkéné klavesy F7 - F12; Klaves
Spat

Klavesy s pismenami
ENTER

MEDZERNIK

CS20, Komponenty pristroja



CS20, Komponenty pristroja

10

Komponenty a
GS08plus b

004097002

a)
b)
©)
d)

e)

Tlacidlo ON/OFF

LED diédy

LEMO portu vratane USB portu
Mechanické Referenéna rovina
(MRP)

Priestor pre batériu




3 Technické udaje

Environmentalne Teplota
Specifikacie
Typ Prevadzkova teplota [°C] Teplota uskladnenia [°C]
CS20 -30 az +60 -40 az +80
Internd batéria | -30 az +60 -40 az +70
GSO08plus -40 az +65 -40 az +80

Ochrana proti vode, prachu a piesku

IP68 (IEC 60529)

(& Zariadenie CS20 spifia poZiadavky IP68, len ak st expanzny kryt, kryt konektora
a kryt batérie zatvorené.

Vihkost’

Max. 95 %. Max. 100 %. (GS08plus)
Uginkom kondenzécie mbZete Uginne zabranit pravidelnym sugenim pristroja.

CS20, Technické udaje

11
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CS20, Starostlivost’ a preprava 12

4 Starostlivost’ a preprava
Starostlivost’ a * Vyrobok prenaSajte v originalnom prepravnom kufri alebo stativ prenaSajte s rozloze-
preprava nymi nohami cez rameno, aby ste chranili vyrobok pred narazmi a otrasmi.

«  Pravidelne vykon&vajte skiSobné merania a vykonavajte nastavenia v teréne
uvedené v uzivatelskom manudly, najma ak produkt spadol, ak bol dIhsi ¢as skla-
dovany alebo ak bol prepravovany.

sk



Okno DISTO

008590_001

CS20, Starostlivost’ a preprava
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CS20, Prevadzka 14

5 Prevadzka

& Pred prvym pouzitim je potrebné nabit’ batériu.

ZAPNUTIE a
VYPNUTIE pristroja

008593001
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CS20, Fontos Informaciok az On Miiszerére vonatkozdan

AR

Rendeltetésszeri
hasznélat

Lézertermékek

Fontos Informacidk az On Miiszerére vonatkozdan

A termék hasznalata elétt olvassa el és kovesse végig a Felhasznaldi Kézikdnyvet, ami
kiséré USB kartyan van.

Tartsa meg tovabbi referencianak!

« Egy termék taviranyitasa.

¢ Adatkommunikacio kilsé eszkozokkel.

e Mérések rogzitése.

e Szamitasok a szoftverrel.

«  Mérési feladatok végrehajtasa killonféle GNSS mérési eljarasok hasznéalataval.

¢ GNSS adatok és ponthoz kapcsol6dé adatok rogzitése.

¢ Nyers adatok mérése és koordinatak szamitasa GNSS muiholdakrol érkezé vivé fazis
és kadjelek felhasznalasaval.

A CS20 miiszer a kdvetkez6 lézertermékeket tartalmazza:
Lézertermék Lézerosztaly
DISTO modul Class 2

Az osztalybasorolas az IEC 60825-1 (2014-05) utasitadsnak megfeleld.

hu



A VIGYAZAT

Cimkézés és a Lézer
Kimeneti Nyilas
Elhelyezkedése

A biztonsag szempontjabdl a class 2 Iézertermékek nem eredendéen biztonsagosak a

szemre.
Ovintézkedések:

1) Kerllje a lézersugarba torténé betekintést, vagy annak szemlélését optikai berende-

zésen keresztil.

2) Neiranyozza a lézersugarat mas emberekre vagy allatokra.

ég LASER
2

S

008577.001

CS20, Fontos Informaciok az On Miiszerére vonatkozoan
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CS20, Fontos Informaciok az On Miiszerére vonatkozdan 4

Lézersugarzas
Ne tekintsen bele a sugarba.
Class 2 Lézertermék, megfelel az
IEC 60825-1 (2014 - 05) utasitasnak.
Po <0.95 mwW

A =620 nm - 690 nm

008468 001

a) Lézersugar

(=jd A kovetkezd tanacs csak az adapterhez és a dokkol6 alloméashoz érvényes.

A FIGYELMEZ- A termék nem a nedves vagy zord koriilmények kozotti hasznalatra lett tervezve. Ha az
egység nedves lesz, az aramiitést okozhat Onnek.
TETES Ovintézkedések:
Csak szaraz kornyezetben haszndlja a terméket, példaul épuletekben vagy jarmivekben.
Védje a terméket a para vagy nedvesség ellen. Ha a termék nedves, paras lesz, nem szabad hu
hasznalni!



A terméket nem szabad a haztartasi hulladékkal egytitt kezelni.

A Nemzeti Olyan termékeknél, amelyek nem esnek az R&TTE utasitas hatalya ala:
Szabfally:)”zasoknak Ezennel a Leica Geosystems AG kijelenti, hogy a termék(ek)
megteleloen megfelel(nek) az alapvet6 kdvetelményeknek, valamint egyéb vonatkozo hu

rendelkezéseinek az alkalmazand6 eurdpai iranyelvek. A megfelelésrdl

sz6106 kijelentésnek utana nézhet a http://www.leica-geosystems.com/ce
weboldalon.

CS20, Fontos Informéciok az On Miiszerére vonatkozéan



CS20, Fontos Informaciok az On Miiszerére vonatkozdan 6

A Nemzeti
Szabalyozasoknak
Megfeleléen

(

FCC 15, 22, 24 cikkely (alkalmazhat6 az USA-ban)
Ezennel a Leica Geosystems AG kijelenti, hogy a CS20, CTR20, GS08plus, AS05 és
AS10 termékek megfelelnek az 1999/5/EC utasitas és mas alkalmazhat6 Europai
Utasitasok alapveté kdvetelményeinek és mas idevonatkoz6 lényeges kikotéseinek.
A megfeleléségi nyilatkozat megtekinthet6 a kdvetkez6 weboldalon:
http://www.leica-geosystems.com/ce.
Class 1 osztalyu berendezés, megfelel az 1999/5/EC (R&TTE) Eurdpai
€ Utasitasnak, korlatozasok nélkil piacra helyezhet6 és szervizelheté
barmely EEA tagallamban.
Azoknal az orszagoknal, amelyeknek mas a nemzeti szabalyozasa, és nincs lefedve
az FCC 15. cikkelyével vagy az 1999/5/EC Eurdpai utasitassal, a megfeleléséget a
hasznalat és a mikddtetés elétt el kell fogadtatni.
Japan Radi6 Torvény és Japan Telekommunikacios Uzleti Térvény Megfeleléség
— Ezaz eszkdz megfelel a Japan Radi6 Térvénynek és Japan Telekommunikécios
Uzleti Térvénynek.
— Az eszkozt nem szabad mdédositani (maskilénben a megadott megnevezési
szam érvénytelenné valik).

hu



2 Miszer Alkotoelemek

A CS20 fels6 oldala

008471.001

DISTO kameraval
Képernyd

Billentylzet

Csatlakozé fedél
Aramellatas csatlakoz6
SD kartya nyilas

USB A host port

LEMO port (USB és soros)

CS20, Miiszer Alkotéelemek

hu



CS20, Miiszer Alkotéelemek

A CS20 als6 oldala

008472.001

a)
b)

<)
d)
e)
f)
9)

h)

i)

Kézi szij

Menet a kézi szij vagy hasznalati
kampé becsavarozasahoz
Bovité fedél

Digitalis kamera vakuval

Stilus toll

Akkumulator kamra

SIM kartya nyilas az akkumulator
alatt

Csatlakozé a kézi szij szorit6-
janak

Panyva a stilus toll részére

hu



Billentylzet

Bemutatasa
a) Funkci6 billentytk F1 - F6
b) Nyil billentylik
c) ESC

Kk d) OK

| € Kezdd

3 m H Fn

e e et g) Numerikus billentylk

q h) + billentyG

i) BE/KI

j) CAPS Lock

k) Kamerak

[ & T e fo -S|y Kedvencek

o m) ENTER

P n) Funkcié gombok F7 - F12; Backs-
******* pace

”””””””””””” 0) Beti billentylk

p) ENTER

gq) SPACE

-~ MDanNnTo

008473_001

CS20, Miiszer Alkotéelemek 9



CS20, Miiszer Alkotéelemek

10

GS08plus a
alkotéelemek b

004097002

a)
b)
c)

d)
e)

BE/KI gomb

LED-ek

LEMO port, magaban foglalva az
USB portot

Mechanikus Referencia Sik (MRP)
Akkumulator kamra




3 Miiszaki adatok

Mikodési hémérséklet [°C]

Téarolasi hémérséklet [°C]

Kornyezeti Hémeérséklet
Részletek

Tipus

CS20

-30 és +60 kozott

-40 és +80 kozott

Belsé Akkumulator

-30 és +60 kozott

-40 és +70 kozott

GSO08plus

-40 és +65 kozott

-40 és +80 kozott

Védelem viz, por, és homok ellen

IP68 (IEC 60529)

@ A CS20 eszkdz csak akkor felel meg az IP68 eléirasnak, ha a bévité fedél, a csat-
lakoz6 fedél és az akkumulator fedele zarva van.

Nedvesség

Egészen 95 %-ig. Egészen 100 %-ig. (GS08plus)
A péralecsapddas hatésa ellen hatékony védekezés a miiszer idészakonkénti kiszaritasa.

CS20, Miszaki adatok

11
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CS20, Karbantartas és Szallitas 12

4 Karbantartas és Szallitas
Karbantartas és « Szdllitsa a terméket a sajat eredeti hordladajaban vagy vigye Ugy a miszerallvanyt,
Széllitas hogy annak labai at vannak vetve az On vallan, hogy védje a terméket az Utédésté|

vagy razkodastol.

« Ildészakonként végezzen tesztméréseket és terepi igazitasokat olyan médon, ahogy
ebben a Felhaszndldi Kézikdnyvben jelezve van, kilondsen azutén, ha a miszert
leejtették, hosszu ideig taroltak vagy szallitottak.




DISTO Ablak

008590_001

CS20, Karbantartas és Szallitas

hu



CS20, Uzemeltetés
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5

&

A Miiszer Be- és
Kikapcsolasa

Uzemeltetés

Az akkumulatort fel kell télteni az elsé hasznalat elétt.

008593001




A GSO08plus be- és
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CS20, Pomembne informacije o napravi 2

AR

Namenska uporaba

Laserske naprave

Pomembne informacije o napravi

Pred uporabo naprave preberite in upoStevajte uporabniski priroénik, ki je na priloZeni
kartici USB.

Vso dokumentacijo shranite za kasnejSo uporabo.

« Daljinsko upravljanje naprave.

* Podatkovna komunikacija z zunanjimi napravami.

¢ Snemanje meritev.

* Racéunanje s programsko opremo.

e lzvajanje meritev z razliénimi merilnimi metodami GNSS.

¢ Snemanje podatkov GNSS in poloZaja.

* Merjenje neobdelanih podatkov ter ra¢unanje koordinat s faznim in kodnim signalom
satelitov GNSS. s|

Naprava CS20 vsebuje te laserske naprave:

Laserski izdelek Laserski razred
Modul DISTO Razred 2

Klasifikacija je skladna s standardom IEC 60825-1 (2014-05).




A POZOR

Oznacitev in mesta
laserskih apertur

Z vidika varnosti so laserske naprave razreda 2 lahko nevarne oéem.

Opozorilo:

1) Ne strmite v Zarek in ne glejte ga skozi opti¢ne naprave.

2) Zarka ne usmerjajte v druge osebe ali Zivali.

LASER
2

®

008577001

CS20, Pomembne informacije o napravi
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CS20, Pomembne informacije o napravi 4

Lasersko sevanje
Ne glejte v snop.
Laserska naprava razreda 2 skladno s stan-

dardom
IEC 60825-1 (2014-05)
a Po <0,95 mwW
A =620 nm — 690 nm
008468_001
a) Laserski snop
& Nasvet velja za samo za napajalnik ali prikljuéno postajo.

A OPOZORILO Naprava ni namenjena uporabi v mokrih in ekstremnih razmerah. Ce je naprava mokra,
lahko pri povzrogi elektri¢ni udar.
Opozorilo: sl
Napravo uporabljajte samo v suhem okolju, denimo v objektih ali vozilih. Napravo zas¢itite
pred vlago. Mokre naprave ne uporabljajte.




Naprave ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

Skladnost z Za naprave, ki niso predmet direktive R&TTE:
drzavnimi predpisi

S tem Leica Geosystems AG izjavlja, da je naprava usklajena z bistve-
nimi zahtevami in drugimi pomembnimi dolo€ili veljavnih evropskih

direktiv. 1zjavo o skladnosti si lahko ogledate na splethem naslovu gl
http://www.leica-geosystems.com/ce.

CS20, Pomembne informacije o napravi



CS20, Pomembne informacije o napravi 6

Skladnost z « FCC, 15, 22. in 24. del (velja v ZDA)

nacionalno * Leica Geosystems AG izjavlja, da so naprave CS20, CTR20, GS08plus, AS05 in

zakonodajo AS10 usklajene z bistvenimi zahtevami in drugimi pomembnimi dologili direktive
1999/5/ES ter drugimi veljavnimi evropskimi direktivami. Izjavo o skladnosti si lahko
ogledate na

http://www.leica-geosystems.com/ce.
Opremo razreda 1 je skladno z evropsko direktivo 1999/5/ES (o radijski
( € opremi in telekomunikacijski terminalni opremi) dovoljeno trziti in upora-
bljati brez omejitev v vseh ¢lanicah Evropske unije.
« VdrzZavah, kjer ne veljajo predpisi FCC (15. del) ali evropska direktiva 1999/5/ES, je
pred uporabo naprave treba preveriti skladnost z nacionalnimi predpisi.
¢ Skladnost z japonskim zakonom o radijskimi opremi in japonskim zakonom o teleko-
munikacijah.
— Naprava je odobrena v skladu z japonskim zakonom o radijski opremi in japon-
skim zakonom o telekomunikacijah.
— Naprave ne spreminjajte (v nasprotnem primeru Stevilka oznake postane neve-
ljavna).




2 Sestavni deli naprave

Zgornja stran
naprave CS20

Ju —h M

008471.001

DISTO s fotoaparatom
zaslon

tipkovnica

pokrovéek prikljucka
priklju¢ek za napajanje

reza za kartico SD
gostiteljska vrata USB A
vrata LEMO (USB in serijska
vrata)

CS20, Sestavni deli naprave
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CS20, Sestavni deli naprave 8

Spodnja stran
naprave CS20

a) trak za roko

= C b) navoj za privijanje traku za roko

d ali kavlja

‘—‘ e c) pokrovéek razsiritve

) d) digitalni fotoaparat z bliskavico

e) pisalo

g f) prostor za akumulator

h g) rezazakartico SIM pod akumula-

torjem

i h) reza za napenjalo traku za roko sl

i) privez pisala

008472.001




Zaslon s tipkovnico

-~ MDanNnTo

008473_001

funkcijske tipke od F1 do F6
puscicne tipke
izhod (ESC)

Fn

Stevilske tipke sl
tipka +

vklop/izklop

velike ¢rke (CAPS Lock)
fotoaparat

priljubljeno

vnaSalka (ENTER)

Funkcijske tipke od F7 do F12;
vracalka

¢rkovne tipke

vnaSalka (ENTER)
preslednica

CS20, Sestavni deli naprave



CS20, Sestavni deli naprave

10

Komponente
GS08plus

004097002

a)
b)
©)

d)
e)

Gumb za vklop/izklop

Svetilne diode

Port LEMO vklju¢no z USB
priklju¢kom

Mehanski Reference Plane (MRP)
Prostor za akumulator

sl



3 Tehniéni podatki

Podatki o okolju Temperatura
uporabe
Znak Delovna temperatura [°C] | Temperatura skladiSéenja [°C]
CS20 Od -30 do +60 Od —40 do +80
Notranji akumulator | Od —30 do +60 Od -40 do +70 o
GS08plus Od —40 do +65 Od —40 do +80
ZaS¢ita pred vodo, prahom in peskom
IP 68 (IEC 60529)
(&> CS20je skladen z razredom IP 68, samo ko so pokrovcki za razsiritev, prikljucek
in akumulator zaprti.
Vlaga
Najve¢ 95-odstotna. Najve¢ 100-odstotna. (GS08plus)
Ucinke kondenzacije je treba ucinkovito odpraviti z rednim suSenjem naprave.
CS20, Tehniéni podatki 11



CS20, Nega in transport 12

4 Nega in transport

Nega in transport *  PrenaSajte oziroma transportirajte napravo v originalnem kov¢ku ali prenaSajte stativ
z nogami na ramenih, da je naprava zasS¢itena pred udarci in tresljaji.
« Redno izvajajte preskusne meritve in opravite nastavljanje na terenu, kot je opisano
v tem uporabniSkem priro€niku, zlasti po morebitnem padcu naprave oziroma po
prenaSaniju ali dolgotrajni hrambi.

sl



Okno DISTO

008590_001

CS20, Nega in transport



CS20, Delovanje
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&

Vklop in izklop
naprave

Delovanje

Akumulator napolnite pred prvo uporabo.

008593001
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Vklop in izklop
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CS20, Vazne informacije o vaSem instrumentu

AR

Predvidena uporaba

Laserski proizvodi

Vazne informacije o vaSem instrumentu

Prije prve uporabe uredaja, procitajte i slijedite upute iz ovog Korisni¢kog priru¢nika na
priloZzenoj USB-Kartici.

Priruénik ¢uvajte na lako dostupnom mjestu!

« Daljinsko upravljanje uredajem.

¢ Izmjena podataka s vanjskim napravama.

«  Biljezenje izmjerenih podataka.

* Obrada softverom.

*  Provodenje mjerenja primjenom raznih GNSS tehnika mjerenja.

¢ Snimanje GNSS i podataka koji se odnose na odredene tocke.

* Mijerenje neobradenih podataka i racunalna obrada koordinata primjenom faze
nosaca i Sifriranog signala GNSS satelita.

Instrument CS20 sadrzi sljedece laserske proizvode:

Laserski proizvod Klasa lasera

DISTO modul Klasa 2

Klasifikacija se provodi prema zahtjevima standarda IEC 60825-1 (2014-05).

hr



A OPREZ Sto se tiée sigurnosti, laserski uredaji klase 2 sami po sebi nisu sigurni za oéi.
Mjere opreza:
1) lzbjegavajte gledati u zraku ili kroz opti¢ke instrumente.
2) Izbjegavajte usmjeravati zraku u druge ljude ili Zivotinje.

Oznacavanje i

smjestaj otvora LASER
lasera 2

008577001

CS20, Vazne informacije o vasem instrumentu



CS20, Vazne informacije o vaSem instrumentu

Zracenje lasera
Nemojte dugo gledati u zraku.
Laserski uredaji klase 2 prema standardu
IEC 60825-1 (2014 - 05)

Po <0,95 mW

a % = 620 nm - 690 nm
008468_001
a) Laserska zraka
& Sljede¢i savjet vrijedi samo za elektricne adaptere ili fiksnu stanicu.
A UPOZO- Uredaj nije namijenjen uporabi u vlaznim ili intenzivnim uvjetima. Ako se uredaj smoci,
mogao bi izazvati strujni udar.
RENJE Mjere opreza:

Uredaj koristite samo u suhim okruZenjima, primjerice u zgradama ili vozilima. Zastitite
uredaj od vlage. Ako se uredaj smoci, ne smijete ga koristiti!

hr



Uredaj se ne smije zbrinjavati s otpadom iz domacinstva.

Sukladnost s
zia;;)nalnlm propl- C € Ovim dokumentom Leica Geosystems AG izjavljuje da su proizvodi u

Za proizvode koje ne pokriva Direktiva o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi:

skladu s temeljnim zahtjevima i ostalim relevantnim propisima vazec¢ih
Direktiva Europske unije. 1zjava o sukladnosti nalazi se na
http://www.leica-geosystems.com/ce.

CS20, Vazne informacije o vasem instrumentu
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CS20, Vazne informacije o vaSem instrumentu 6

Sukladnost s
nacionalnim
propisima

* FCC izjava, dijelovi 15, 22, 24 (na snazi u SAD-u)

«  Ovim dokumentom Leica Geosystems AG izjavljuje da su proizvodi CS20, CTR20,
GS08plus, AS05 i AS10 u skladu s temeljnim zahtjevima i ostalim relevantnim propi-
sima Direktive 1999/5/EZ i drugih sluzbenih direktiva Europske unije. Izjava o suklad-
nosti nalazi se na
http://www.leica-geosystems.com/ce.

Oprema klase 1 sukladno europskoj Direktivi 1999/5/EZ (RITTE) moze se

( staviti na trziste i koristiti bez ograni¢enja u bilo kojoj zemlji ¢lanici EEZ-a.

«  Sukladnost u zemljama s drugacijim nacionalnim propisima koje ne pokriva Izjava
FCC, dio 15. ili europska Direktiva 1999/5/EZ treba odobriti prije uporabe i rada.
¢ Sukladnost s japanskim zakonom o radijskom prijenosu i telekomunikacijama.
— Ovaj uredaj je uskladen s japanskim zakonom o radijskom prijenosu i telekomu-
nikacijama.
— Ovaj se uredaj ne smije modificirati (u suprotnome, njegov broj oznake viSe nec¢e
biti valjan).

hr



2 Komponente instrumenta

Gornja strana
uredaja CS20

008471.001

DISTO s kamerom

Zaslon

Tipkovnica

Poklopac priklju¢ka
Uticnica

Utor za SD-karticu

USB A glavni ulaz

LEMO ulaz (USB i serijski)

CS20, Komponente instrumenta
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CS20, Komponente instrumenta

Donja strana uredaja
CS20

008472.001

a)
b)

c)
d)
e)

g9)
h)

Vezica za ruku

Navoj za zavrtanje vezice za ruku
ili kuku za tronoZac

Poklopac produzetka

Digitalna kamera s bljeskalicom
Olovka

Pretinac za baterije

Utor za SIM-karticu ispod baterije hr
Uti¢nica za pri€vrsnu kopcu
vezice za ruku

Granicnik olovke




Zaslonska
tipkovnica

-~ MDanNnTo

008473_001

Funkcijske tipke F1 - F6
Tipke sa strelicom

ESC

OK

Home

Fn

Broj¢ane tipke

Tipka £

ON/OFF

CAPS Lock

Kamere

Omiljeno

ENTER

Funkcijske tipke F7 - F12;
povratna tipka

Slovne tipke

ENTER

SPACE

CS20, Komponente instrumenta

hr



CS20, Komponente instrumenta 10

Komponente
GS08plus

a) Gumb za ukljucivanje/iskljucivanje
(ON/OFF)

b) LED-lampice

c) LEMO luke, ukljuéujuéi USB
priklju¢ak

d) Mehanicka referentnu ravninu
(MRP)

004097.002 e) Pretinac za baterije hr




3 Tehni€ki podaci

Specifikacijaokolnih  Temperatura

uvjeta

Tip Radna temperatura [°C] Temperatura skladistenja [°C]
CS20 -30 do +60 -40 do +80
Unutarnja baterija |-30 do +60 -40 do +70
GSO08plus -40 do +65 -40 do +80
ZaStita od vode, praSine i pijeska
IP68 (IEC 60529)
(&> CS20 ispunjava zahtjeve razine zastite IP68 samo kada su zatvoreni poklopci
produzetka, priklju¢ka i baterije.
Vlaznost
Do 95 %. Do 100 %. (GS08plus)
Ucinci kondenzacije moraju se ucinkovito suzbiti povremenim suSenjem instrumenta.
CS20, Tehnicki podaci 11

hr



CS20, Odrzavanije i transport 12

4 Odrzavanje i transport
Odrzavanje i * Nosite instrument u njegovoj originalnoj ambalazi ili nosite stativ s noZicama preko
transport ramena kako biste zastitili instrument od udaraca i vibracija.

«  Povremeno izvrSite testna mjerenja i provedite prilagodavanja polja navedena u kori-
sni¢kom priruéniku, posebice nakon §to je uredaj pao na pod, skladisten dulje razdo-
blje ili je bio transportiran.




DISTO prozor

008590_001

CS20, Odrzavanije i transport



CS20, Rad

14

5
&

Isklju€ivanje i
ukljuéivanje
instrumenta

Rad

Bateriju treba zamijeniti prije prve uporabe.

008593001




Iskljuéivanje i
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CS20, Rad
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CS20, ZNMaVTIKEG TTANPOYOPIEG OXETIKA JE TO OPYAVO

1

AR
&
MpoBAemouevn

xefion

Mpoiévra Laser

ZNMAVTIKEG TTANPOPOPIEG OXETIKA ME TO OPYAVO

AlaBdoTe TpooekTIKG To Eyxeipidio Xpriong oTn ouvodeuTikA kapTa USB Trpiv Xpnaoiyo-
TIOINOETE TO TTPOIOV.

KpatAaoTe 10 yia peAAOVTIKA avagopd!

¢ ATTOMOKPUOPEVOG EAEYXOG TOU OPYAVOU.

¢ Metddoaon SedopévVwY PE EEWTEPIKEG OUOKEUEG.

¢ Karaypa®n JETPAOEWY

¢ YTOAOYIOPOG PE AOYIOMIKO.

¢ YAOTroinon PETPAOEWYV XPNOIMOTTOIWVTAG DIAPOPETIKEG GNSS TeXVIKEG HETPNONG.

¢ Kartaypagry GNSS kai oxeTiké dedopéva onueiou.

¢ Métpnon dedopévwy raw Kal UTTOAOYIONOG CUVTETAYUEVWYV PE PEPOUTA PAcN Kal
KWJIKa atrd dopupopoug GNSS.

To xeipiotipio CS20 mepidapBavel Ta akdAouBa TTpoidvTa laser:

Mpoidv laser KAdon laser

YTropovada DISTO KAdaon 2

H tagivopnon gival alpewvn pe 1o IEC 60825-1 (2014-05).

el



A NMPOXZOXH ATT6 TTAEUPAG aoPdAeiag, Ta TTPoidvTa AéICep KAGONG 2 Bev Eival eyyEVWG AOPOAN yIa Ta
uama.
Mpo@uAdgeig:
1) ATmo@UyeTe TNV GUECN €KBEaN TOU 0PBAAPOU aTNV d€0UN ) TNV TTAPATAPNGCA TNG HETA
atrd OTITIKA Opyava.
2) Mnv kateuBuveTte TNV d€éoun o GAAOUG avBpwTToug A Jwa.

Emionuavon kai

Oéon Tou LASER
Alagppdyparog 2

Aéilep

el

008577.001

CS20, ZnMavTIKEG TTANPOPOPIEG OXETIKA UE TO OPYAVO 3



CS20, ZNMaVTIKEG TTANPOYOPIEG OXETIKA JE TO OPYAVO 4

AxTivoBoAia laser
Mnv koitdte oTn déapn.
Mpoidv Laser KAdong 2 cUpgwva pe
IEC 60825-1 (2014 - 05)

Po <0.95 mW

a A =620 nm - 690 nm
008468 001
a) Aéopn laser
(= O1 ak6AouBeg TUPBOUAEG gival EyKupeg JOVO YIa TTPOCAPUOYED TPOYOBOCiag i aTaBHS
SlaoUvdeong. el

A MPOEIAO- To Tpoidv dev gival axedIaopéVo yia Xxprion KATw atré UypEG Kal akpaieg ouvenkeg. Eav n
ouokeun Bpaxei uTropei va oag TTpokaAéoel nAekTpoTTAngia.
MOIHZN Mpo@uAdgeig:
XpNnOIPOTIOIEIOTE TO TTPOIGV POVO o€ ENPS TTEPIBAANOV, yIa TTOPAdEIYUO G KTAPIO 1) OXPATA.
MpooTatéwTe TO TTPOIGV ATTO TNV UYpaacia. EGv To TTpoidv Bpaxei, dev TTPETTEI va XPNCIMOTION-
nOei!



To TTPOoIdV eV TIPETTEI VO ATTOPPITITETAI JE TA OIKIOKG OTTOPPIYaTA.

ZUPMOPPWON UE o poidévta Trou dev BpiokovTal uttd TV odnyia R&TTE:
Toug aevu(o’ug 210 €¢NG, N Leica Geosystems AG, dnAwvel 611 To TTpoidv/vTa gival o€
kavoviouous TUUPOPPWAN PE TIG BAOIKEG ATTAITAOEIG KAl AAAEG OXETIKEG OIOTALEIG TWV

I0XUOUCWYV EUPWTTAIKWY 0dnyiwv. H diAwan cupudpwong PTropei va
AneBei atd TNV dilBuvon http://www.leica-geosystems.com/ce.

CS20, ZnMavTIKEG TTANPOPOPIEG OXETIKA UE TO OPYAVO 5

el



CS20, ZNMaVTIKEG TTANPOYOPIEG OXETIKA JE TO OPYAVO 6

ZuppépPwon pe
TOoUuG €6VIKOUGg
Kavoviopuoug

(

FCC Part 15, 22, 24 (applicable in US)
Aia Tou TTapdvTog, N Leica Geosystems AG, dnAwvel 611 Ta TTpoiévta CS20, CTR20,
GS08plus, AS05 kai AS10 gival o€ GUUPOPPWON UE TIG BATIKES ATTAITATEIG Kal AAAEG
oxeTIKEG O1aTaEEIG TNG Odnyiag 1999/5/EK kal GAAeg I0xUouoeg Eupwaikég Odnyieg.
H dnAwon cuppdpewong Ptropei va ¢nteital otn dielBuvan
http://www.leica-geosystems.com/ce.
O ggommANiopdg KAGong 1 oUpgwva pe TNV Eupwraikr odnyia 1999/5/EC
€ (R&TTE) ptropei va To1moBeTnBei 0TnV ayopd kail g€ AeIToupyia Xwpig
TEpPIopIoPOUG o€ oTrolodrTToTE JEAOG Tou EOX.
H ouppdpewon yia xwpeg pe d1apopeTikoUg €BVIKOUG KAaVOVIGUOUG, TToU eV KOAU-
TrTovTal até 10 TAKa 15 Tng FCC A Tnv eupwTrdikA odnyia 1999/5/EK arraitei Tpoé-
YKPION TIPIV TN XPAON KaI AiToupyia Tou e§0TTAIoPOU.
ZUPPOPPWAON PE IATTWVIKOUG VOUOUG TTEPT PASIOPWVIKWY EKTTOUTTWYV Kal e Aikaio
lamrwvikwy ETixeipoewVv TNAETTIKOIVWVIWV.
— H ouokeun autn xopnyeital cUP@WVa PE TO 1IATTWVIKG VOO TTEPT POSIOPWVIKWY
EKTTOUTTWOV Kail TO laTTwvikd Aikaio Twv ETiXeIprogwy TNAETTIKOIVWVIWV.
—  AUTA n ouoKeur dev TTPETTEN va TPOTTOTTOINBET (SIGPOPETIKG O XOPNYOUHEVOG
apIBUOG XapakTnPIoKoU Ba akupwoEi).

el



2 TuApara Opydvou

Avw pépog CS20

Ju —h M

008471.001

DISTO pe Kauepa

086vn

MANKTPOASYIO

MpooTaTeuTiKG CUVOECEWY
MpiCa Tpopodoaiag

Ymodoxr SD kdptag

OUpa A uttodoxng USB

LEMO Bupa (USB kai ogipiakn)

CS20, Tunpara Opydvou

el



CS20, Tunpara Opydvou

MNiow pépog CS20

008472.001

a)
b)

c)
d)
e)
9)

h)

Ipévrag xeipdg

ZTTEipWHA yia TTpOCapuoyn yia
1HGVTa XEIPOG i BondNTIKS YAvVTO
Ké&Auppa etréktaong

Wneiokn kapepa pe eAag
pagida

OdaAayog ytratapiag

YmodoxnA Tng kaptag SIM kaTw el
atré Tn PTraTapia

Y1rodoxn yia oTepEwan KAITT Tou
1HGVTa XEIPOG

Mpoéodeon yia Tn ypagida




Aiaragn
MAnkTpoAoyiou
a) MAAkTpa Aermoupyiwv F1 - F6
b) MAAKTpa pe BEAN
c) ESC
Kk d) OK
| € Apxin oehida
3 m H Fn
e e et g) ApIBUNTIKE TTAAKTPQ
h) £ TAAKTPO
i) ON/OFF
j) CAPS Lock
k) Kapepeg
LSS 4 |)  Ayamnuéva
SR 5 m) ENTER
j : " A p n) TAAKTpa Aertoupyiag F7 - F12,
= Backspace
”””””””””””” 0) AA@aBnTIKa TTAARKTPA
p) ENTER
gq) SPACE

-~ MDanNnTo

008473_001

CS20, Tunpara Opydvou



CS20, Tunpara Opydvou

10

GS08plus
egapTApATA

004097002

a)
b)
c)

d)
e)

ON/OFF koupTri

LEDs

LEMO 80pa guptrepiAapBavopévng

USB 6upag

Mnxaviké emritredo avagopds (MRP) -
OdAapog yTratapiag




3 TeXVIKA XapAKTNPIOTIKA

MNepiBaAAovTikég Oeppokpagia
mpodiaypapég
ToTmog Oepuokpaocia Asitoupyiag [°C] | Oepuokpacia amobrnkeuong [°C]
CS20 -30 éwg +60 -40 éwg +80
EowrtepikA -30 éwg +60 -40 éwg +70
Mrratapia
GS08plus -40 éwg +65 -40 éwg +80
MpooTtacia amwd vepd, okOVN KAl AUHO el
IP68 (IEC 60529)
(&= To CS20 eival oe GUPPOPPWON He IPE8 LOVO 6Tav To KAAUPUA ETTEKTACNG, TO
KAAUPHO GUVOEGEWY Kal TO KAAUPMO TNG UTTOTOPIOG €ival KAEIOTA.
Yypacia
‘Ewg 95 %. ‘Ewg 100 %. (GS08plus)
O1 emBPACEIG TNG UYPACIOG AVTIUETWTTICOVTAI OTTOTEAECHATIKA PE KATA TTEPIGDOUG
OTEYVWHA TOU OPYAVoU.
CS20, Texvikd XapaKTnPIOTIKA 11



CS20, Meragopd kai PpovTida 12

4 MeTagopd ka1 Ppovrida
®povTida Kai e MeTa@épeTe TO TIPOIGV GTNV APXIKF BRKN TOU | HETAPEPETE TOV TPITTOdA pE TO TTEDIA
HeETO@OPA aTTAWPEVA KATA UIAKOG TOU WHOU OAG, YIa VO TIPOCTATEWETE TO TTPOIOV atrd TpavTtdy-

HaTa Kal SoVATEIG.

¢ [paypartoTroinaTe KaTd TTEPIOOOUG HETPATEIG EAEYXOU Kal puBuioelg TTediou TTou
utrodukveiovtal oTo Eyxelpidio Xprong, 1Id1aitepa £4Gv To TTPoIdV €xel TTECEI, aTTO0N-
KEUBET yIa peydAa Xpovikd SIOoTANATA 1) HETAPEPOEI.

el



Avolypa DISTO

008590_001

CS20, MeTagopd ka1 PpovTida

el



CS20, Asitoupyia

5
&

Evepyotroinon kai
ATmrevepyoTtroinon
Tou Opydvou

A&ciToupyia

H ytratapia péTrel va @opTIaBEl TTpIV TNV TTPWTN XPHROoN.

008593001

el



Evepyotroinon kai
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CS20, BaxHa nHcopmaums 3a Balna UHCTPYMEHT

AR

MpeaHasHayeHne

INasepHu npoaykTn

BaxHa uHcopmauua 3a Ballnss UHCTPYMEHT

MpoyeTeTe v criegBaiTe pLKOBOACTBOTO 3a NoTpebuTens Ha npegoctaseHata USB

KapTa, npean na nsnon3eate npoaykra.

3anaseTe 3a 6baeLm cnpasku!

. ﬂVICTaHLlI/IOHHO ynpasrieHne Ha MHCTpyMeHTa.

¢ KoMyHuKaumsl ¢ BbHLUHU YCTPOWCTBA.

¢ 3anuceaHe Ha U3MepBaHusATa.

¢ W3uncnenwms cue codTyep.

*  WamepBaTtenHu 3agayu ¢ nanonssaHe Ha pasnuiHn GNSS namepBaTenHm TEXHUKU.
e 3anuc Ha GNSS gaHHU 1 TOYKMU.

¢ 3anuc Ha cypoBM AaHHM U U3YMCIIEHNE Ha KOOPAMHATM C U3nor3BaHe Ha Hocelua
yecToTa n kogosu curHanum ot GNSS catenutu.

MHcTpyMeHTbT CS20 chbabpxa crieqHuTe nasepHu NpoayKTu:

JlasepeH npoAaykT

Knac Ha nasepa

DISTO moayn

Knac 2

KnacudwkaumsTta e B cbotBeTcTBME € IEC 60825-1 (2014-05).

bg



A BHUMAHUE Ot rneaHa Touka Ha 6e3onacHoCTTa nasepHUTe NpoAyKTW OT Knac 2 No NPUHLUMM He ca
6e3onacHu 3a ouunte.

MNpeanazxu mepku:
1) W3bsarsariTe aa ce B3paTe B TbYa UMM Aa ro rnegate Npe3 onTUYHU UHCTPYMEHTU.
2) W3Gsareaiite HACOYBAHETO Ha TbYa KbM APYr XOpa UM KbM XUBOTHU.

ETukeTun 1 nokauuu

Ha nasepHuUsi OTBOP éé LASER @
2

bg

008577001

CS20, BaxHa nHdopmMauus 3a BalumMsa UHCTPYMEHT 3



CS20, BaxHa nHcopmaums 3a Balna UHCTPYMEHT 4

J'IaaepHo nbYeHne
He ce B3vpaiiTe B nbya.
MasepeH NpoayKT OT knac 2 B CbOTBETCTBUE C
IEC 60825-1 (2014 - 05)
Po <0,95 mwW

A =620 nm - 690 nm

008468_001

a) JIlasepeH nby

bg

& CbBETBT N0-40Ny € BanuaeH camo 3a 3axpaHBall afantep Unv JOKUHT CTaHLms.

A NPEOYMNPEX- [MponyKTbT HE € NpeAHa3HayeH a ce U3Mon3sa MOKbP Unvi NPy APYTv TEXKM YCIOBUS.
AKO YCTPOIICTBOTO CE HAaMOKPU, MOXe Aa AONPUHECE Aa NONYYnUTE eNekTpUHecku yaap.
AEHUE MpeanasHu mepku:
M3nonaeaiTe NnpoaykTa camo B cyxa cpeaa, Hanpumep B Crpaam Unv NpeBo3Hu CpeacTsea.
Ma3seTe npoaykTa oT Bnara. AKo NPOAYKTLT Ce HaBNaXHW, He TpsGBa Aa ce u3nonasa!




MpoayKkThT He TpsAOBa Aa ce N3XBbprs 3aedHO C AOMAKUHCKUTE OTnagbLy.

CboTBeTCTBME € 3a npoadyKkTn, KOMTO He nonagat nog aupektusata R&TTE:

HauuonanHute .

p u C HacTosiweTo Leica Geosystems AG, geknapupa, Yye npogykta e B
erynauuu CbOTBETCTBUE C OCHOBHWUTE U3UCKBAHUS M ApYr CbOTBETHU pasnopenbm

Ha npunoxumute esponenckn anpektnen. KoncynTtuparite ce c [ekna-
pauusta 3a CboTBeTCTBME Ha http://www.leica-geosystems.com/ce.

bg
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CS20, BaxHa nHcopmaums 3a Balna UHCTPYMEHT

CboTBeTCTBME C
HaUMOHanHuTe
pasnopeabu

(

FCC Yacrt 15, 22, 24 (npunoxumo B CALLL)
C HacTtoswwoTo Leica Geosystems AG fgeknapuvpa, Yye npogyktute CS20, CTR20,
GS08plus, AS05 n AS10 ca B CbOTBETCTBUE CbC CbLUECTBEHUTE U3UCKBAHWNS 1 APYTn
cBbp3aHu pasnopeabu Ha [Jupektvrea 1999/5/EO v Apyru NpUnoXmmm eBponenckm
avpekTnen. KoHcynTtupaiite ce ¢ [leknapaumsita 3a CbOTBETCTBUE HA
http://www.leica-geosystems.com/ce.
O6opyasaHeTo OT knac 1 cnopep esponevicka [upektnea 1999/5/EO
€ (R&TTE) moxe aa 6bae nycHaTo Ha nasapa u B ynotpeba 6e3 orpaHu-
YeHusl BbB BCsika AbpxaBa-yneHka B EMN3.
CbOTBETCTBUETO 3a AbPXKaBW C APYr HALMOHASHW perfnamMeHTu, KoMTo He ca
nokpuTH oT YacT 15 Ha FCC unu ot eBponeiickaTta Aupektua 1999/5/EO, Tpsiba aa
6BbAe ogobpeHo npeam ynotpeba n onepupaHe.
CboTBeTCTBME CbC 3aKkoHa 3a paamo Ha AnoHus 1 3akoHa 3a BusHeca c Tenekomy-
HUKaUUK Ha AnoHus.
— ToBa yCTpOWCTBO Ce cunTa B CbOTBETCTBUE CbC 3aKoHa 3a paano Ha AnoHus un
3akoHa 3a 6usHeca ¢ TenekomyHuKaumm Ha AnoHus.
— ToBa ycTpoiicTBO He TpsiGBa Aa ce Moamduumpa (B NPOTUBEH Cryyai npuaHa-
TUSAT UHAEKC 3@ CTaHOAPT LWe CTaHe HeBanuaeH).

bg



2 KomnoHeHTH Ha NHCTpyMeHTa

FopHa cTpaHa Ha
CS20

Ju —h M

008471.001

DISTO c kamepa

EkpaH

Knasuatypa

KoHekTopeH kanak

'He3no 3a 3axpaHBaHe
Cnor 3a SD kapTa

USB A xocT nopt

LEMO nopt (USB u cepueH)

CS20, KomnoHeHTn Ha MHCTpyMeHTa

bg



CS20, KomnoHeHTH Ha UHCTpyMeHTa

[OonHa cTpaHa Ha
CS20

008472.001

a)
b)

0)
d)
e)
9)

h)

Kavika 3a pbka

Pe3ba 3a 3aBMBaHe Ha kaulkaTa

3a pbka Unu Kyka 3a npmcnoco-
6nexve

Kanak 3a paswwmpeHue

Lindposa kamepa cbc cBeTka-

BMLUA

Mucanka b
Otpenerve 3a 6aTtepusita g
Cnor 3a SIM kapTa nopg 6ate-
pusaTa

He3po 3a 3akpenBalyata ckoba

Ha KauLKaTa 3a pbka

BwbxeHue 3a nucankata




Auncnnen Ha
KnaBuaTtyparta

-~ MDanNnTo

008473_001

dDyHKUMOHanHW knasuwmn F1 - F6

Knasuwum cbe cTpenku
ESC

OK

Havano

Fn

Lindposm knasuLum

+ KnaBuLL
BkntoyBaHe/nsknioyusaHe
CAPS Lock

Kamepu

JTro6ummn

ENTER

PyHKUMOHANHW knasuwmn F7 -
F12; N3tpuBaHe
BykseHu knaBuimn
ENTER

MHTEPBAN

CS20, KomnoHeHTn Ha MHCTpyMeHTa

bg



CS20, KomnoHeHTn Ha UHCTpyMeHTa

10

KomnoHeHTH Ha
GS08plus

004097002

a)
b)
<)
d)

e)

BKIN/MN3KI 6yToH

LED nHgukaTopu

LEMO npucTaHuLLe BKMOYUTENHO
USB nopt

MexaHn4Ha pedepeHTHa paBHUHA
(MRP)

OTgenexve 3a baTtepusita

bg



3 TexHuu4ecku [JaHHU

Xapaktepuctukn Ha  TemnepaTtypa
OKoIHaTa cpepa

Tvn Pa6oTtHa Temnepatypa [°C] | TemnepaTtypa npu cbxpaHeHue [°C]
CS20 —-30 go +60 —40 po +80
BbTpewHa 6atepusi| —30 go +60 —40 po +70
GSO08plus —40 po +65 —-40 po +80

3awmTeHOCT OT BoAa, Npax U NACHK

1P68 (IEC 60529)

@ CS20 e B cboTBeETCTBUE C IP68 cCamo KoraTo KanakbT 3a paslinmpeHmne, KOHEKTop- bg
HUAT Kanak 1 kanakbT Ha 6aTepusiTa ca 3aTBOPEHW.

BnaxHocTt

o 95 %. [lo 100 %. (GS08plus)

EdekTute Ha KoHAeH3auuaTa Tpabea Aa 6baaT npemaxHaT Ypes nepruoanyHo nscylua-

BaHe Ha MHCTPYMEHTa.

CS20, TexHn4ecku lJaHHK 11



CS20, CbxpaHeHue u TpaHcnopT 12

4 CbxpaHeHue un TpaHcnopT

[puxa u TpaHcnopT +  HoceTe NpoaykTa B OPUTMHAIHWS KOHTEMHED UMM HOCETE TPUHOXHUKA C KpakaTa My
Haj pameHeTe BU, 3a Aa 3alMTUTe NPoAyKTa OT yaapu v BuGpauu.
*  [lepuoaunyHo npaseTe TECTOBU M3MEPBAHUSA U U3BbLPLLBANTE PErynmpaHusTa Ha
camusi 06eKT, MOCOYEHN B PbKOBOACTBOTO 3a NOTPEGUTENS, 0COBEHO ako UHCTPY-
MEHTBT € 61N cbBopeH, CbxpaHsBaH 3a AbAMY NepUoamn U TPAHCTIOPTUPaH.




DISTO npo3sopew

008590_001

CS20, CbuxpaHeHue u TpaHcnopT



CS20, PaboTa ¢ MHCTpyMeHTa

5 PaboTta ¢ MHCTpyMeHTa

& Batepusita TpsibBa aa 6bae 3apefeHa, Npeauv Aa u3nosseaTte MHCTPyMEHTa 3a MbpBu
nbT.

BKINOYBAHE un

N3KNOYBAHE Ha
VHCTPYMEeHTa

008593001




BKITIOYBAHE un
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CS20, Informatii importante despre instrumentul dumneavoastra 2

1 Informatii importante despre instrumentul
dumneavoastra
Cititi si respectati Manualul utilizatorului de pe cardul USB ce insoteste aparatul inainte de
A a utiliza produsul.
(= Péstrati pentru consultare ulterioara!

Utilizarea conform
destinatiei

Comanda la distanta a produsului.

Comunicare de date cu dispozitive externe.

inregistrarea masuratorilor.

Calculul cu software.

Efectuarea operatiunilor de masurare folosind diverse tehnici de masurare GNSS.
inregistrarea GNSS si a datelor referitoare la puncte.

Masurarea datelor brute si calculul coordonatelor folosind faza purtatoare de semnal si
semnalul codat de la satelitii GNSS.

e o o o o o o

Produse laser Instrumentul CS20 contine urmatoarele produse laser:

Produs laser Clasa laser

Modul DISTO Clasa 2

Clasificarea este in conformitate cu IEC 60825-1 (2014-05).




A PRECAUTIE Din perspectiva sigurantei, produsele cu laser clasa 2 nu sunt inerent sigure pentru ochi.

Etichetarea si
localizarea
deschiderii laser

Avertisment:
1) Evitafi privirea directa n raza sau vizualizarea acesteia prin instrumentele optice.

2) Evitati orientarea razei spre alte persoane sau spre animale.

LASER
2

ro

008577001

CS20, Informatii importante despre instrumentul dumneavoastra 3



CS20, Informatii importante despre instrumentul dumneavoastra 4

&

A AVERTI-

SEMENT

Radiatie laser
Nu priviti direct in raza.
Produs cu laser clasa 2 conform
IEC 60825-1 (2014 - 05)
Po <0.95 mwW

A =620 nm - 690 nm

008468 001

a) Razalaser ro

Urmatoarea recomandare este valabila pentru adaptorul de putere sau statia de ando-
care.

Produsul nu a fost conceput pentru utilizarea in conditii de umiditate si nefavorabile. Daca
unitatea devine umeda va poate provoca electrocutare.

Avertisment:

Utilizati produsul numai in medii uscate, de exemplu, in cladiri sau vehicule. Protejati
produsul impotriva umiditatii. Daca produsul devine umed, nu trebuie utilizat!



Nu este permisa aruncarea produsului impreuna cu gunoiul menajer.

Conformitatea cu Pentru produsele care nu se afla sub incidenta directivei R&TTE:

. rin prezenta, Leica Geosystems AG, declara ca produsul/produsele
reg'emelma”'e P ta, Leica Geosystems AG, decl dusul/produsel
nationale este/sunt conform/conforme cu cerintele esentiale si celelalte prevederi

relevante ale Directivelor europene aplicabile. Declaratia de conformitate
poate fi consultata la http://www.leica-geosystems.com/ce.

CS20, Informatii importante despre instrumentul dumneavoastra

ro



CS20, Informatii importante despre instrumentul dumneavoastra 6

Conformitatea cu
reglementarile
nationale

(

FCC Partea 15, 22, 24 (aplicabila in SUA)
Prin prezenta, Leica Geosystems AG, declara ca produsele CS20, CTR20, GS08plus,
ASO05 si AS10 sunt conforme cu cerintele esentiale si celelalte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE si celelalte Directive europene aplicabile. Declaratia de confor-
mitate poate fi consultata la
http://www.leica-geosystems.com/ce.
Echipamentele Clasa 1 conform Directivei europene 1999/5/CE (R&TTE)
€ pot fi lansate pe piata si introduse Tn exploatare fara restrictii in orice stat
membru EEA.
Conformitatea pentru tari cu alte reglementari nationale, neacoperite de FCC partea
15 sau Directiva europeana 1999/5/CE trebuie sa fie aprobata Tnainte de utilizare si
operare.

Conformitatea cu Legea Japoneza a Radioului si Legea Afacerilor de Telecomunicatii.

— Dispozitivul este aprobat in conformitate cu Legea Japoneza a Radioului si Legea
Afacerilor de Telecomunicatii.

—  Dispozitivul nu se va modifica (in caz contrar, numarul de identificare acordat va
deveni invalid).

ro



2 Componentele instrumentului

Partea superioara a
CS20

Ju —h M

008471.001

DISTO cu camera ro
Ecran

Tastatura

Capac conector

Mufa electrica

Fanta card SD

Port gazda USB A

Port LEMO (USB si serial)

CS20, Componentele instrumentului



CS20, Componentele instrumentului

Partea inferioara a
CS20

008472.001

a)
b)

c)
d)

e)
f)
g9)
h)

Curea de mana

Filet pentru ingurubarea pe
cureaua de mana sau agatatoare
Capac expensiune

Camera digitala cu iluminare ro
intermitenta

Stylus

Compartiment baterii

Fanta card SIM sub baterie

Mufa pentru clema de fixare a
curelei de mana

Tether pentru stylus




Afigaj tastatura

-~ MDanNnTo

008473_001

Taste functionale F1 - F6
Taste sageata

ESC

OK

Home

Fn

Taste numerice

Tasta +

PORNIT/OPRIT
Majuscule

Camere

Favorite

ENTER

Taste functionale F7 - F12;
Backspace

Taste alfanumerice
ENTER

SPACE (SPATIU)

CS20, Componentele instrumentului

ro



CS20, Componentele instrumentului 10

Componentele a
GS08plus b

a) Buton PORNIT/OPRIT

b) LED-uri

c) Port LEMO inclusiv port USB

d) Referintd mecanica Plan (MRP)
004097.002 e) Compartiment baterii




3

Specificatii de mediu

Date tehnice

Temperatura

Tip Temperatura de functionare [°C] | Temperatura de depozitare [°C]
CS20 -30 pana la +60 -40 péna la +80

Baterie interna

-30 pana la +60

-40 pana la +70

GSO08plus

-40 pana la +65

-40 pana la +80

Protectie contra
IP68 (IEC 60529)

apei, prafului si nisipului

(&~ CS20este in conformitate cu IP68 numai in cazul in care capacul de expansiune,
capacul conectorului si capacul bateriei sunt inchise.

Umiditate

Pana la 95 %. Pana la 100 %. (GS08plus)
Efectele condensarii trebuie contracarate Th mod eficient prin uscarea periodica a instru-

mentului.

CS20, Date tehnice

11

ro



CS20, ingrijire si transport 12

4 Ingrijire si transport

Ingrijire si transport  «  Transportati produsul in containerul sau original sau transportati pe umar trepiedul cu
picioarele stranse, pentru a proteja produsul Tmpotriva socului si vibratjilor.
«  Executafi periodic masurari de test si executati reglajele de teren indicate Th Manualul

utilizatorului, Tn special dupa ce produsul a cazut, a fost depozitat pe perioade lungi
sau transportat.

ro



Fereastra DISTO

008590_001

CS20, Ingrijire si transport



CS20, Operare

5
&

Pornire si oprire
instrument

Operare

Bateria trebuie ncarcata Tnainte de a o utiliza pentru prima data.

008593001




Pornire si oprire

[4)
=
=%
@
S
%]
(U]

15
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CS20, BaxxHaa uHgopmauma o Bawem UHcTpymeHTe 2

1

AR

MpumeHeHue

Na3sepHble
yCcTpoMcTBa

BaxHaAa nHgopmauma o Bawem UHCTpymeHTe

Mepen ncnonb3oBaHMeM MHCTPYMEHTA 03HaKOMbTECh C PykoBOACTBOM NONb30oBaTesNA ¢
npunaraemoro USB-HakonuTena.

CoxpaHaiTe AOKYMEHTAUMIO AN1A UCMOMNb30BaHWA B AaSibHENLIEM B KQYECTBE CNPaBoY-
Huka!

[McTaHUMOHHOE ynpaBneHne Npuéopom.

O6MeH AaHHbIMU C BHELLUHVMMUW YCTPOWCTBaMM.

3anvce n3mepeHui.

Bbluncnenua npu nomouwm MO.

PelueHne reoneanyeckmx 3anay ¢ NOMOLLBIO PasnnyHblx TexHonoruii GNSS name-
peHui.

3anncb GNSS fgaHHbIX.

M3mepeHve 1 BblUMCNEHNE KOOPAMHAT MECTOMNOMOXEHUA B pe3ynbTaTe Nony4eHna
ha3oBoro 1 kopaoBoro pewwenunin no GNSS curHanam.

NHcTpymeHT CS20 coaepkuT crneaytowme nasepHble yCTpoucTBa:

JlazepHoe ycTpoicTBO Knacc nasepa

Mogaynb DISTO Knacc 2

Knaccuchmkauma B cootBetcteum ¢ |IEC 60825-1 (2014-05).

ru



A oCTO-

PO>XXHO

MapkupoBka u
pacrnosoxeHue
anepTypbl nasepa

TNasepHble ycTponcTa Knacca 2 HebesonacHbl AnA rnas.
Mepbl NPeAoOCTOPOXKHOCTH:

1) Ws6eraiiTe nonagaHva na3epHOro fyya B rnasa HanpAMyto Unn Yepes onTu4eckune
npmoopsbl.

2) He nanpaBnAnTe ny4 Ha NOAEN MU APYTUX SXUBOTHbIX.

5% LASER
2

008577001
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CS20, BaxxHaa uHgopmauma o Bawem UHcTpymeHTe 4

&
A

NPEAYNPE-

XXAEHUE

IasepHoe nanyyexve
W36eraiiTe nonapaxvA nyya B rnasa.
TNasepHoe ycTpoiicTBO Knacca 2 B cooTBeT-
CTBUU C
IEC 60825-1 (2014 - 05)

Po <0,95 mBT
A =620 Hm - 690 HM

008468 001 ru
a) JlasepHbii nyy

Cnepayowme pekoMmeHaauum KacatoTcA ToNbko 6aTapein, 610KOB NUTaHUA N AOK-CTaHUUNA.

[aHHble ycTporcTBa He NpeAHa3HayeHbl ANA UCNOb30BaHUA B CYPOBbIX YCMOBUAX W YCIO-
BWAX MOBbILEHHON BNAXXHOCTU. PN HaMOKaHWU1 YCTPOMCTB BO3MOXEH YAap TOKOM.
Mepbl NpeAoCTOPOXKHOCTH:

Vcnonb3oBaHve AaHHbIX YCTPONCTB BO3MOXHO TOMbKO B CYXMX MOMELLEHUAX, HanpuMep, B
3[laHNAX UNW BHYTPU TPAHCMOPTHbLIX CpeacTB. TpebyeTca obecneynTb BNaro3awmTy aTux
ycTponcTs. Ecnu ycTpoiicTBa HAMOKHYT, TO UX AasibHeNLlee UCMoNb30BaHne Heaony-
cTumo!



Mpubop Henb3A BbibpacbiBaTb BMECTE C ObITOBLIMU OTXO4AMMU.

CooTBeTcTBUE [nA ycTponcTs, KoTopble He nonagatoT noa R&TTE avpekTusy:

HaunoHanbHbIM Leica Geosystems AG, 3aABnAeT, 4TO NPOAYKTbI B COOTBETCTBUN C

Hopmam C € OCHOBHbIM TPEOOBaHWAM U APYrMM COOTBETCTBYHOLLMM MOSOXEHUAM
fencTBytolmx B cTpaHax Esponbl inpekTus. O cepTudmkaTe cooTseT-
CTBMA MOXHO NoApobHee y3HaTb Ha
http://www.leica-geosystems.com/ce.

ru
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CS20, BaxxHaa uHgopmauma o Bawem UHcTpymeHTe 6

CooTBeTcTBME
HaUMOHaNbHbIM
cTaHpgapTam

YacTtu 15, 22 n 24 FCC (npumeHseTca B CLUA)
HacTtoAwmm komnanuA Leica Geosystems AG 3afaBnAeT, 4To ycTpoiictea CS20,
CTR20, GS08plus, AS05 n AS10 coOoTBETCTBYIOT OCHOBHbIM Tpeb0oBaHUAM 1 COOT-
BETCTBYIOLMM MonoxeHnAam AupekTvebl 1999/5/EC n apyrvm npymeHumMbiM [upek-
TnBam EC. MNonHbIN TEKCT Aeknapauum cooTBeTCTBMA
mmeeTcA Ha http://www.leica-geosystems.com/ce.
O6opyanoBaHve Knacca 1, cornacHo fvpektuse 1999/5/EC (R&TTE),
MOXET BbINyCKaTbCA HA PbIHOK 1 NCMONb30BaThCA 6€3 Kaknx-nmbo
orpaHu4eHuin Bo Bcex cTpaHax EC.
Co0TBETCTBME HaUMOHaNbHbIM HOpMaM, oTnndyatowmmen oT npaeun FCC, yacTtb 15,
nnu TpebosaHuii upekTunebl 1999/5/EC, AOMKHO MPOBEPATLCA 1 COrNacoBbIBATLCA
[0 Havana aKcnnyaTauumu.
Co0TBETCTBME ANOHCKOMY 3aKOHOAATENbCTBY O PAAVNOCBA3M U TENTIEKOMMYHUKa-
LmAX.
—  [aHHOe yCcTpOWCTBO NPU3HAHO COOTBETCTBYIOLMM AMNOHCKOMY 3aKOoHOoaTenNb-
CTBY O PaAVOCBA3N U TENIEKOMMYHUKaLMAX.
- YCTpOWCTBO He NOANeXMUT MoAnUKaLmm (B NPOTUBHOM Crlyyae BblAAHHbIV
Homep 6yaeT Npu3HaH He[euCTBUTENbHbBIM).

ru



2 CocTaBnalwWwme UHCTPYMEHTa

BepxHAA yacTb
CS20

Ju —h M

008471.001

DISTO un kamepa

Oucnnen

Knasuartypa

KpbllKa KOMMYHUKALMOHHOTO
6noka

Pasbem nuTtaHuA

Cnot anAa SD kapTbl

MopTt USB A

MopT LEMO (USB v cepuiiHbliA)

CS20, CocTaBnatowme MHCTPYMEHTa



CS20, CocTaBnAtowme MHCTPYMEHTA 8

HwxHAA yacTb CS20

a) Pewmewwok anA nepeHocku

b) MecTo KpenneHna pemeLuka unm
Kptoka

c) Kpbiwka

d) Kawmepa co BCnbILLKOWA

e) Ctunyc

f) BartapenHbIii oTcek

g) Cnot ana SIM kapT noa, akkymy-
NATOPOM

h) MecTo Kpennexuna pemeLuka

i) LWHypok ana ctunyca

ru

008472.001




KnasuaTtypa

-~ MDanNnTo

008473_001

R

o XTSSSSQ 20 000
< = = —_— =

32

DyHKUMoHanbHble knasuwm F1 -
F6

Knasuwwn HaBuraumm

Bbixoa (ESC)

OK

Ha rnasHyto (Home)

Fn

Lincpposble knasuium

Knasuwa *

Bkn/Bbikn (ON/OFF)

CAPS Lock

Kamepbl

MN36paHHoe

Besoa (ENTER)
DyHKUMOHanbHble knasuwmn F7 -
F12; MNpo6en

AndaBuTHble KNnaBuwmn

Beoa

Mpo6en

CS20, CocTaBnatowme MHCTPYMEHTa

ru



CS20, CocTaBnAtowwme MHCTPYMEHTA 10

GSO08plus
KOMMOHEHTbI

ru
a) Knonka ON/OFF
b) WHankaTopsbl
¢) LEMO nopt P1, B T.4. USB nopt
d) Touka oTHocumocTn (MRP)

()
— =

AKKYMyNATOPHbIN OTCEK

004097002




3 TexHUYecKune xapaKTepucTuKu

OcobeHHOCTH Temnepartypa
akcnnyartauum
Tun Pa6oyaa Temneparypa [°C] Temneparypa xpaHeHuA [°C]
CS20 ot -30 no +60 oT -40 no +80
BHyTpeHHuUi oT -30 no +60 oT -40 no +70
aKKyMynATop
GS08plus oT -40 po +65 oT -40 no +80

3awmTa oT BNaru, nbinn u necka

IP68 (IEC 60529)

(&= CS20cooTBETCTBYET KNAcCy NMPOYHOCTY IP68 TOMBKO NpK 3aKPbIThIX KPbILWKAX,
pasbemax n 6aTaperiHoM oTceke.

BnaxxHocTb

[lo 95 %. o 100 %. (GS08plus)
BnvAHWe KoHAEeHCAUMM Bnarv yCrneLHo yCTpaHAeTCA NePUOANYECKON MPOTUPKON 1
NPOCYLUKOW MHCTPYMEHTA.

ru

CS20, TexHMYeCKMue xapaKTepucTUKu

11



CS20, TpaHCNOpPTUPOBKA U XpaHeHne 12

4 TpaHcnopTUpoBKa U XxpaHeHue

TpaHcnopTupoBKaB ® [lpu nepeHocKe MHCTPYMEHTa B X04e nosieBblx paboT obasaTensHo ybeauTech B
Xxoae nonesBbix TOM, 4YTO OH NepPeHOCUTCA B CoO6CTBEHHOM KOHTeI7IHepe nnbo Ha wraTnee B BepTUu-
paGOT KanbHOM MONO>XXeHUn C Uenbto 3alnTbl UHCTPYyMeHTa OT ya4apoB U BVI6paLlI/Il7I.

e [lepnoany4ecKn NPoBOANTE NOBEPKM U IOCTUPOBKM MHCTPYMEHTA B NOJe, ONMUCaHHbIe
B PykoBoacTBe nonb3oBartenA, 0CO6eHHO nocsie Toro, kak npnbop poHANM, He
MCNoNnb30Bany B TeHEHNE ANIMTENIbHOTO BPEMEHW U NEPEBO3MIIN.

ru



OkHo DISTO

008590_001

CS20, TpaHCnopTUPOBKa U XpaHeHne



CS20, PaboTa ¢ MHCTPYMEHTOM

5
&

BknioyeHue n
BbIKJ1IO4YEHMe
WHCTPYMeHTa

Pa6boTta ¢ MHCTPYMEHTOM

Batapen gomkHa 6bITb 3apAXeHa nepen nepBbIM UCMOIb30BaAHUEM WHCTPYMeHTa.

008593001




BknioyeHue n
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s
I
¥
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a
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CS20, PaboTta ¢ MHCTPYyMEHTOM
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CS20, CHEADHBMICOVTOEELER

AR

F&

CERADEMIZOVDTOEELER

HNIEFERATIHIC. AHO USB A—FEDA—H— - IZaF7LEH—HKES

LY,

SHOEOIZREL THEWL T,

ja

AR/OYE—Fa AL
SRR L DT —2BIE
AIEEDRE
VILIITIZKDEHE

S FEFEA GNSS BIERREIC L D AIEEEDE

GNSS & & VI RBET — 5 DLk

GNSS BIEM o DIE RGBS LV —FESICL 24T —FRES FVERHE

CS20 #2RIF TN L —F—EFZEEBHL TLET,

L—H—8lg

L—Y—H 3R

DISTO E¥a—JL

95R2

L—H—90 52D 5EI& [TERL TVETS,




Z& I8 REMDOBEAND, F5R 2 L—F—HREAE, BIIREHERTRHYELA.
FHEE :
1) E—LEEEBRZAAEY. REYHDOREBEMNEE —LEERLAENTESND

2) ABCEYISHLTL—Y—2BELENTEE.

SRIEFREHBFA
‘ LASER @
f%i 2

ja
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€S20, CHEADOSEMIZ OV TOEELIER 4

B> 4

L
of

L —H—fkst
L—H—E—LERDOHLHL (RERAFL
L) TCEL.

Class 2 L—H—8R (%

IEC 60825-1 (2014 — 05) [Z#EPLL TWLVETF .

Po <0.95 mW

A =620 nm - 690 nm Ja

008468_001

a) L—¥—3%

LUTOEEFER. ER7ITI—. FyFUIRT—2avDANHERTT,

AEBIKENEHTOBRELEHTCTHEATEL LS ICIFEIFSIATLERA, HL
A=Y BN TLE-RBEIE. BREZSIESRITERALHY FT,

TFHHHEE:

AERELTERLLRE (BYROERAN) TIEACESL, 22BN 5 HRE
LTLESWL, EaNBRICESSSNEEBEE. FRALELTLESL,

%




BREREIIELTEELGBLTESL,

ZERMA~ DX R&TTE IERICHULAVHRDIEZE :

CHIZ& Y Leica Geosystems AG $t(k. E@mMNIA—0O v/ \DOERLEHED

C € WADEHS L CHhOBEFREICEYICEML TWND I LEZEELE
¥, EREEIZDULNTIX, http://www.leica—geosystems.com/ce S L
TLEEELY,

ja
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€S20, CHEADOSEMIZ OV TOEELIER 6

ERARA O

c € I—0Oy/ D 1999/5/EC (R&TTE) HEFICEML 1z 4 5 X 1 R EEA

FCC Part 15, 22, 24 (applicable in US)

Z C 2. Leica Geosystems AG [ CS20, CTR20, GS08plus, AS05 %% 5 TN Z AS10 A 3 —
0w/ 464 1999/5/EC DAERE L ZOMOI—0 v /NOEERE(ICH >TSS
EEEELET. COESICOLTHE

http://www.leica—geosystems.com/ce ZSHBL TL &Ly,

DHBIFLLICHEADEA, Y—E XRIEHFEETT , i
FCCOHEI5E (7 A HARBETEA) F=(EI—0O v /3D 1999/5/EC IEF D&
AN (Z0MOBFNEET D) LEIETHREERATIBEETORMCHEIC
RO EZTEILELHYET,
BARDERELEREEBEENDIAVTSATUR,

- COHHBE. BAROERZSLUVERBEEEEZORIMERZITTVET,

- COBBERELHEVNTCESY RETIERABFTSHEMLYET),




2 BHOaYER—RUF

CS20 LH

008471.001

5 A5 4F DISTO

Em

F—FR—F .
ARG B—hN— Ja
BRYA Y b

SD A—FZxBv

USB A R—k

LEMO 7/R—k (USB &L U7 IL)

CS20, BWDarKR—%2 b
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CS20 MEM

008472.001
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X—AR—F&T1R
A
a) Z7v9> 3 *—Fi-F6
b) KEIF—
c) ESC
k d OK
| e HR—AL
Ao ) Fn
,,,,,, g BWFF—
: h) * ¥—
N | EEENER- DI AV
77777 S ) CAPS Lock
. k) AAZ
n H BRICAY
=W 5 ) ENTER
" p nN Z7rroarI—FI-Fiz
fffffff INYYAR—R
—————————————— q © TLITAYhF—
p) ENTER
qQ AR—R
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GSO08plus &A%

004097002

ON/OFF R&2 >

LED

LEMO ;R—k (USB R—k Z#&T)
ToTTEER

1Ny T ) —DULHRER




3 TOZHAILT—4

R BE
RO BERDRE (°C) RERORE (°C)
€S20 -30 to +60 -40 to +80
R/ Ny T 1) — |30 to +60 -40 ~ +70
GS08plus -40 to +65 -40 ~ +80

K, &, BHLORE

P68 (IEC 60529)

(E= 1P68ILCS20 AT & - HN— Ny T Y HN— ZOMDH/—HFEEIZE

LonBBEOHEMERYET,

il 4

95% FT. 100 % F£ T . (GS08plus)
EHMICHBWELRS LS LT, BEEDRMICHC I EMNTEFT,
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